
Параметры программирования прибора  Ilab 300

Кат. № В 15.11 ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН-11-ВИТАЛ

Метод определения – иммунотурбидиметрический
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Reference Range

Unit | [%] LOW VALUES HIGH VALUES
Decimal [ [2] e o = R - = =
LIS Code | ** Female | * - - e - - -

Unit Factor: | 1,0 Children | * - u - - - u
Slope: | 1,0 LowAlert | Low | Very | Low | Normal Values | High Very | High
Intercept | 0,0 Alert | low High | Alert
Rerun| No | Mo No No
Reaction Type | Endpoint Parameter
Direction | up Prediut | S+RA | Reag.2 | Reag3 | Incubat | Read
E-P. Limit (abs) | 0,0200 | Times sec 0 300 0 300 0
Depl. Limit (abs) | N/A Dil. /Rat. Code HoArt | HbAR2
First Limit (abs) | N/A Lot No
Linear Factor | N/A Ratio/Vol.(ul) 1 200 100 0
Fit | NA Rinse (pl) 0 0
Sample () 9
Lin Limit:_Low | 2 RBEL Wi (abs) | -0.200 Filter 1 (nm): 620
High | 16 Max 2,500 Filter 2 (nm): none
Rerun when o | no Bicr. Factor: 1,00

Calculation Model

Point to point_| RBL Stability (days)

Factor

Sample Blank

N/A Calibration Stability (

Dynamic Controls (min)





** - определяется оператором 

NA – неприменимо к данному тесту.

Для получения оптимальных результатов рекомендуется провести мойку кювет до начала анализа.
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